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Akreditirane metode oznagene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznagene su: (F*).

. Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrodnju prema riedenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

. Ovlgéteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (povr&inske, morska, podzemne, otpadne) i
sedimenta u povrsinskim vodama prema rie§enju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja KLASA: UP/I-325-07/20-02/11:
URBROQJ: 517-07-1-2-1-20-4 od 2. ozujka 2021,

e Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rjesenju Ministarstva
poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/34; URBROJ: 525-10/0728-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.8.2021.
IZVIESTAJ O ISPITIVANJIU

Broj izvjestaja : 21/07269

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-1203/19-6

Lokacija: VODOSPREMA PAG

Datum uzorkovanja: 1.8.2021.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN ISO 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  12.8.2021. / 16.8.2021.

Izjava o sukladnosti:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te na¢inu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20).

Zamjenik Voditelja Sluzbe za zdravstvenu ekologiju i zastitu okplisa

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Napomena:

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

. Rezultati se odnose isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvr$itelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Laboratorij se odrice svake odgovornosti za tvrdnje koje je zahtjevatelj naveo o uzorku.

. lzvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovaZeci bez pecata i potpisa.

. Mjerna nesigurnost (U) je izraZena kao proSirena mjerna nesigurnost uz obuhvatni faktor k=2, to predstavlja 95%-tnu razinu
pouzdanosti.

6. MDK i mikrobioloski kriteriji prema zakonskim propisima navedenima u Izjavi o sukladnosti.

7. Ovaj izvjestaj o ispitivanju odnosi se iskljucivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.

8. Izjava o sukladnosti za NEAKREDITIRANE metode izvan je podrucgja akreditacije.
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ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 21/07269

Laboratorij za kemiju pitkih, povrinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Standard Methods for
T t Ka - Examination of Water and
' ool Wastewater,21st Edition e 0-25 19,8
leisteng e lels (2005) p2-61 Method
2550*
Slobodni rezidualni klor - HRN EN lSO*7393~ mg/L Cla 0-05 0,35
izmjeren na terenu 2:2018
Miris HRN EN 1622:2002 - bez
Mutnoéa HRNEN SO 7027- NTU jedinica 0-4 0.6
1:2016
. Vlastita metoda PO-7.2/76
Boja Izdanje 01/1 2019-06-20* mg/L Pt/Co skale 0-20 <1
Koncentracija vodikovih ) | pH jedinica pri 25° }
iona (pH jedinica) HRN EN ISO 10523:2012 c 6,5-95 7.5
Temperatura mjerenja - °C 22,2
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* pHSem™ pri 20°C 0- 2500 383
Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L CI- 0-250 11,5

MDK - Maksimalnc dopus$tena koncentracija

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povréinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povr$inskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Miqubmloskr Rezultat
kriteriji
Broj kolonija na 22 °C HRN EN 1SO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Broj kolenija na 36°C HRN EN IS0 6222/2000* cfu/mL 100 0
Vlastita metoda PO-
7.2./33 Izdanje 03/0 2009-
Ukupni koliformi 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN I1SO 9308-
1:2014/A1:2017*
Vlastita metoda PO-
7.2./33 |zdanje 03/0 2009-
Escherichia coli 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISC 9308-
1:2014/A1:2017*
: HRN EN ISO 7899-
Enterokoki 212000 cfu/100mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa |HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0 0

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. Nives Eler$ek, dipl. ing.

Kraj izvjeStaja o ispitivanju
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) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 17025 4125 |
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a =

tel/fax : 023/301-355

www.zjz-zadar.hr £5

Akreditirane metode oznatene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznaéene su: (F*).

e Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potrognju prema rjesenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

*  Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (povr8inske, morska, podzemne, otpadne) i

sedimenta u povrainskim vodama prema rje$enju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja KLASA: UP/I-325-07/20-02/11;
URBROJ: 517-07-1-2-1-20-4 od 2. oZujka 2021.

. Slu_ibepl laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rieSenju Ministarstva
poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.8.2021.
IZVIESTAJ O ISPITIVANIU

Broj izvjestaja : 21/07268

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica braée Fabijanié 1

Ugovor: UG-03-1203/19-22

Lokacija: NASELJE KOSLJUN

Datum uzorkovanja: 12.8.2021.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN I1SQ 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  12.8.2021./16.8.2021.

Izjava o sukladnosti:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potroSnju (,Nar. nov.” 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te naginu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20).

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.o. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica bra¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.,

. Rezultati se odnose iskljuivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvréitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Laboratorij se odriée svake odgovornosti za tvrdnje koje je zahtjevatelj naveo o uzorku.

. lzvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovazedi bez peéata i potpisa.

- Mjerna nesigurnost (U) je izrazena kao prodirena mjerna nesigurnest uz obuhvatni faktor k=2, $to predstavlja 95%-tnu razinu
pouzdanosti.

. MDK i mikrobioloki kriteriji prema zakonskim propisima navedenima u Izjavi o sukladnosti.

. Ovaj izvjestaj o ispitivanju odnosi se iskljucivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.

. Izjava o sukladnosti za NEAKREDITIRANE metode izvan je podrugja akreditacije.

bR wN =

oo~ ;M

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 3 1/2



ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 21/07268

16.8.2021 |

Laboratorij za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja

Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat U
Standard Methods for
Examination of Water and
L?nmgrif;urgg tjezrgrri(ﬁ ) Wastewater,21st Edition o 0-25 20,0
/ (2005) p2-61 Method
2550*
Slobodni rezidualni klor - HRN EN 180*7393- mg/L Clz 0-05 0,25
izmjeren na terenu 2:2018
Miris HRN EN 1622:2002 - bez
Mutnoéa HRE EN [80*7027" NTU jedinica 0-4 0,5
1:2016
i Vlastita metoda PO-7.2/76
Boja \zdanje 01/1 2019-06.20+| M9/ PUCo skale 0-20 <1
Koncentracija vodikovih ; .| pH jedinica pri 25° )
iona (pH jedinica) HRN EN [SO 10523:2012 c 65-95 7.4
Temperatura mjerenja - °C 22,2
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm™ pri 20°C 0-2500 592
Kloridi HRN ISO 9297:1958* mg/L CI 0-250 75,2

MDK - Maksimalno dopustena koncentracija

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povrSinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrSinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Mlkﬁ?gilfi}s}“ Rezultat u
Broj kolonija na 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Vlastita metoda PO-
7.2./33 1zdanje 03/0 2009-
Ukupni keliformi 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017*
Vlastita metoda PO-
7.2.133 lzdanje 03/0 2009-
Escherichia colf 02-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
. HRN EN ISO 7899-
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa |HRN EN ISO 16266:2008 cfu/100mL 0 0

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 3

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Kraj izvjestaja o ispitivanju

mr. Nives Eler§ek, dipl. ing.
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) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 17025-Hax
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a 4
tel/fax : 023/301-355 ‘

www.zjz-zadar.hr TES]

Akreditirane metode ozna&ene su zvjezdicom (¥).

Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznaéene su: (F*),

*  Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potro$nju prema riesenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBRQJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

° Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (povrinske, morska, podzemne, otpadne) i

sedimenta u povrinskim vodama prema rie$enju Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja KLASA: UP/I-325-07/20-02/11;
URBROJ: 617-07-1-2-1-20-4 od 2. oZujka 2021.

e SluZbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rjesenju Ministarstva
poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.8.2021.
1ZVIESTAJ O ISPITIVANJIU

Broj izviestaja : 21/07267

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj; KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica braée Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-1203/19-20

Lokacija: NASELJE PROBOJ

Datum uzerkovanja: 12.8.2021.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN ISO 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  12.8.2021./ 16.8.2021.

Izjava o sukladnosti:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te natinu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20).

Zamijenik Voditelja Sluzbe za zdravstvenu ekologij

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunaine djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica bra¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovarom,

2. Rezultati se odnose iskljugivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

3. Laboratorij se odri¢e svake odgovornosti za tvrdnje koje je zahtjevatelj naveo o uzorku.

4. |zvjestaj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazedi bez pecata i potpisa.

5. Mjerna nesigurnost (U) je izraZzena kao proSirena mjerna nesigurnost uz obuhvatni faktor k=2, $to predstavlja 95%-tnu razinu
pouzdanosti.

6. MDK i mikrobiologki kriteriji prema zakonskim propisima navedenima u Izjavi o sukladnosti.

7. Ovaj izvjestaj o ispitivanju odnosi se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavija zakonom odredenim nadleznim tijelima.

8. Izjava o sukladnosti za NEAKREDITIRANE metode izvan je podruéja akreditacije.

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 3 1/2



ZJZ Zadar

Broj izvjeStaja: 21/07267

16.8.2021

Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Standard Methods for
T t Gk Examination of Water and
L e Wastewater,21st Edition og 0-25 20,0
Sl el (2005) p2-61 Method
2550*
Slobodni rezidualni klor - HRN EN ISO*7393— mgiL Clz 0-0.5 0,25
izmjeren na terenu 2:2018
Miris HRN EN 1622:2002 - bez
Mutnoca HRN E{,\] ISO*7027' NTU jedinica 0-4 04
1:2016
: Vlastita metoda PO-7.2/76
Boja lzdanje 01/1 2019-06-20* mg/L Pt/Co skale 0-20 <1
Koncentr.acula‘vodlkowh HRN EN 1SO 10523:2012* pH jedinica pri 25 65-95 7.2
iona (pH jedinica) C
Temperatura mjerenja - °C 22,2
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm™ pri 20°C 0- 2500 592
Kloridi HRN ISO 8297:1998* mg/L CI 0-250 74 1

MDK - Maksimalno dopustena koncentracija

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Mlk}zﬁ?;?]‘j?éki Rezultat
Broj kolonija na 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Vlastita metoda PO-
7.2./33 lzdanje 03/0 2009-
Ukupni koliformi 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN I1SO 9308-
1:2014/A1:2017*
Vlastita metoda PO-
7.2./33 lzdanje 03/0 2009-
Escherichia coli 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
. HRN EN ISO 7899-
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa |HRN EN I1SO 16266:2008 cfu/100mL 0 0

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. Nives ElerSek, dipl. ing.

Kraj izvjeStaja o ispitivanju

OB-7.8/0-0/1 lzdanje 3 212



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
tel/fax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom (¥).
Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznaéene su: (F*).

o SluZbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potro$nju prema rieenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/08; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

*  Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda {povrsinske, morska, podzemne, otpadne) i

sedimenta u povrinskim vodama prema rje$enju Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja KLASA: UP/1-325-07/20-02/11:
URBROJ: 517-07-1-2-1-20-4 od 2. o?ujka 2021.

e SluZbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rie$enju Ministarstva
poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar  16.8.2021.
IZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 21/07266

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijanié 1

Ugovor: UG-03-1203/19-21

Lokacija: NASELJE SIMUNI

Datum uzorkovanja: 12.8.2021.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN I1SO 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  12.8.2021./ 16.8.2021.

Izjava o sukladnosti:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potroénju (,Nar. nov.” 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20).

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o0.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica braée Fabijanic¢ 1

Napomena:

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom,

. Rezultati se odnose iskljuivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvr§itelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Laboratorij se odri¢e svake odgovornosti za tvrdnje koje je zahtjevatelj naveo o uzorku.

. lzvjestaj je rezultat elektroniCke obrade podataka te je punovazeci bez pecata i potpisa.

. Mjerna nesigurnost (U) je izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost uz obuhvatni faktor k=2, to predstavlja 95%-tnu razinu
pouzdanosti.

. MDK i mikrobioloski kriteriji prema zakonskim propisima navedenima u lzjavi o sukladnosti.

. Ovaj izvjestaj o ispitivanju odnosi se iskljuCive na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.

. Izjava o sukladnosti za NEAKREDITIRANE metode izvan je podruéja akreditacije.

bW =
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ZJZ Zadar Broj izvjestaja: 21/07266 16.8.2021 —|
Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Standard Methods for
T tura uzorka - Examination of Water and
k e”.‘;‘:foui:: terenl.? Wastewater,21st Edition °C 0-25 20,0
bedll (2005) p2-61 Method
2550*
Slobodni rezidualni klor - HRN EN ISO*7393— mg/L Cle 0-05 0.25
izmjeren na terenu 2:2018
Miris HRN EN 1622:2002 - bez
; HRN EN 1SO 7027- s s
Mutnoca 1:2016* NTU jedinica 0-4 0,4
; Vlastita metoda PO-7.2/76
Boja Izdanje 01/1 2019-06-20* mg/L Pt/Co skale 0-20 <1
lKoncentr'acu'a‘vodlkowh HRN EN 1SO 10523:2012* pH jedinica pri 25 65-95 7.2
iona (pH jedinica) C
Temperatura mjerenja - °C 222
Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm™ pri 20°C 0 - 2500 406
Kloridi HRN ISC 9297:1998* mg/L CI- 0-250 9,3

MDK - Maksimalno dopustena koncentracija

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povriinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovic, dipl. ing.

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica M]k;f_)i?écr)llfsm Rezultat
Broj kolonija na 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Vlastita metoda PO-
7.2./33 1zdanje 03/0 2009~
Ukupni koliformi 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
Vlastita metoda PO-
7.2./133 1zdanje 03/0 2008-
Escherichia coli 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
3 HRN EN iSO 7899-
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa |HRN EN 1SO 16266:2008 cfu/100mL 0 0

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. Nives Eler§ek, dipl. ing.

Kraj izvjeStaja o ispitivanju

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 3 22



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 176025 . Has
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
tel/fax : 023/301-355
WWw.zjz-zadar.hr TES

b
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Akreditirane metode oznaéene su zvjezdicom ().

Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznaéene su: (F*).

° Sluzbeni laboraterij za obavljanje analiza vode za ljudsku potroSnju prema rie$enju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBRQJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

o Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (povrsinske, morska, podzemne, otpadne) i

sedimenta u povréinskim vodama prema riedenju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja KLASA: UP/|-325-07/20-02/11;
URBROJ: 517-07-1-2-1-20-4 od 2. oZujka 2021,

e SluZbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rjesenju Ministarstva
poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ; 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.8.2021.
IZVIESTAJ O ISPITIVANIU

Broj izvjestaja : 21/07265

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijanié 1

Ugovor: UG-03-1203/19-11

Lokacija: VODOSPREMA MANDRE

Datum uzorkovanja: 12.8.2021.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN ISO 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  12.8.2021./ 16.8.2021.

Izjava o sukladnosti:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak JE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za ljudsku
potrosnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama
analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro&nju te naginu vodenja registra pravnih osoba
koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov.“ 125/17 i 39/20).

Zamjenik Voditelja Sluzbe za zdravstvenu ekologiju i Z kolisa

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Napomena:

1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

- Rezultati se odnose iskljucivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvritelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Laboratorij se odri¢e svake odgovornosti za tvrdnje koje je zahtjevatelj naveo o uzorku.

. lzvjedtaj je rezuitat elektronitke obrade podataka te je punovaZeéi bez peéata i potpisa.

- Mjerna nesigurnost (U) je izraZena kao proirena mjerma nesigurnost uz obuhvatni faktor k=2, §to predstavlja 95%-tnu razinu
pouzdanosti.

. MDK i mikrobioloski kriteriji prema zakenskim propisima navedenima u Izjavi o sukladnosti.

. Ovaj izvjestaj o ispitivanju odnosi se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.

. Izjava o sukladnosti za NEAKREDITIRANE metode izvan je podrudja akreditacije.

b wh
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| zJZZzadar

Broj izvjestaja: 21/07265 16.8.2021 T
Laboratorij za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Standard Methods for
T t Blesie Examination of Water and
Jelhptatilic l["zrc;n Wastewater,21st Edition °C 0-25 20
RIRIENR A iCHEnY (2005) p2-61 Method
2550*
Slobodni rezidualni klor - HRN E.N ISO*7393— mg/L Cla 0-05 0,30
izmjeren na terenu 2:2018
Miris HRN EN 1622:2002 - bez
; HRN EN ISO 7027- o
Mutnoca 1:2016* NTU jedinica 0-4 0,4
; Vlastita metoda PO-7.2/76
Boja |zdanje 01/1 2019-06-20* mg/L Pt/Co skale 0-20 <1
'Koncentr:acula'vodlkowh HRN EN 1SO 10523:2012* pH jedinica pri 25 6,5-95 72
iona (pH jedinica) C
Temperatura mjerenja - °C 22,2
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* HScm™ pri 20°C 0-2500 415
Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L CI 0-250 9.0

MDK - Maksimalno dopustena koncentracija

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrSinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Mlkiﬁ?é?ig?sm Rezultat
Broj kolonija na 22 °C HRN EN I1SO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mlL 100 0
Vlastita metoda PO-
7.2./33 Izdanje 03/0 2009-
Ukupni koliformi 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
Vlastita metoda PO-
7.2.133 lzdanje 03/0 2009-
Escherichia coli 09-09, modificirana HRN cfu/100mL. 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
. HRN EN ISO 7899-
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa |HRN EN SO 16266:2008 cfu/100mL 0 0

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 3

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Kraj izvjestaja o ispitivanju

mr, Nives Elersek, dipl. ing.

22



) ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 17075 - HAA
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
tel/fax : 023/301-355
www.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznagene su zvjezdicom ().

Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije ozna&ene su: (F*).

SluZbeni laboratorij za obavljanje analiza vode za ljudsku potro$nju prema rieSenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listcpada 2017,

e Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (povr3inske, morska, podzemne, otpadne) i

sedimenta u povrsinskim vodama prema rie§enju Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja KLASA: UP/I-325-07/20-02/11;
URBROJ: 517-07-1-2-1-20-4 od 2. oZujka 2021.

*  Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rje$enju Ministarstva
peljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.8.2021.
IZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 21/07264

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica braée Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-1203/19-29

Lokacija: VODOSPREMA VRCICI

Datum uzorkovanja: 12.8.2021.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN ISO 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  12.8.2021./16.8.2021,

Izjava o sukladnosti:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak NIJE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (,Nar. nov.“ 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20).

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brace Fabijanic 1

Napomena:

1. Zabranjuje se isticanje imena Zaveda u tekstu deklaracije proizvoda osim ake nije ugovoreno posebnim ugovorom.

2. Rezultati se odnose isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvritelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

3. Laboratori) se odri¢e svake odgovornosti za tvrdnje koje je zahtjevatelj navec o uzorku.

4. lzvjestaj je rezultat elektroni¢ke obrade podataka te je punovazeéi bez pecata i potpisa.

5. Mjerna nesigurnost (U) je izrazena kao prodirena mjerna nesigurnost uz obuhvatni faktor k=2, $to predstavlja 95%-tnu razinu
pouzdanosti.

6. MDK i mikrobiolo$ki kriteriji prema zakonskim propisima navedenima u Izjavi o sukladnosti.

7. Ovaj izvjestaj o ispitivanju odnosi se iskljuivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadleznim tijelima.

8. Izjava o sukladnosti za NEAKREDITIRANE metode izvan je podruéja akreditacije.

OB-7.8/0-0/1 lzdanje 3 1/2



ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 21/07264

Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Standard Methods for
Examination of Water and
;?nm;i?éur:: ?ezrgrrt(j B Wastewater,21st Edition °C 0-25 19,5
! (2005) p2-61 Method
2550*
Slobodni rezidualni klor - HRN EN ISO 7393-
izmjeren na terenu 2:2018* mgil-Cle 0=0,3 Q.28
Miris HRN EN 1622:2002 - bez
Mutnoca HRN EI,\J ISO*7027- NTU jedinica 0-4 0,5
1:2016
) \lastita metoda PO-7.2/76
Boja |zdanje 01/1 2019-06-20* mg/L Pt/Co skale 0-20 <1
Koncentracija vodikovih ’ .| pH jedinica pri 25°
iona (pH jedinica) HRN EN ISO 10523:2012 o 65-9,5 7.1
Temperatura mjerenja - G 222
Elektricna vodljivost HRN EN 27888:2008* uScm™ pri 20°C 0-2500 1529
Kloridi HRN 1SO 9297:1998* mg/L CI- 0-250 381,3

MDK - Maksimalno dopustena koncentracija

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povrSinskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Mlk}z?itt);?i;?skl Rezultat
Broj kolonija na 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Vlastita metoda PO-
7.2./33 Izdanje 03/0 2009-
Ukupni koliformi 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN 1SO 9308-
1:2014/A1:2017*
Vlastita metoda PO-
7.2./33 lzdanje 03/0 2009-
Escherichia coli 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
: HRN EN ISO 789%-
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa |HRN EN 1SO 16266:2008 cfu/100mL 0 0

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. Nives Eler3ek, dipl. ing.

Kraj izvje5taja o ispitivanju

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 3 2/2



§ ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR 17026+ HAs
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a =

tel/fax : 023/301-355 '

www.zjz-zadar.hr FEST

Akreditirane metode oznagene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podrugju akreditacije oznaéene su: (F*).

e Sluzbeni laboratorij za cbavljanje analiza vode za ljudsku potrodnju prema riedenju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/I-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

*  Ovlateni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (povr8inske, morska, podzemne, otpadne) i

sedimenta u povrsinskim vodama prema rje$enju Ministarstva gospodarstva i odrzivog razvoja KLASA: UP/I-325-07/20-02/11:
URBROQJ: 517-07-1-2-1-20-4 od 2. oZujka 2021.

*  Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema rjesenju Ministarstva
poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ; 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.8.2021.
1ZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja . 21/07263

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatel;; KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.o. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijanié 1

Ugovor: UG-03-1203/19-6

Lokacija: VODOSPREMA SMOKVICA, Viagici

Datum uzorkovanja: 12.8.2021.

Metoda uzerkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN ISO 5667-5:2011*
Pocetak/kraj ispitivanja:  12.8.2021./ 16.8.2021.

Izjava o sukladnosti:

Prema rezultatima ispitanin pokazatelja dostavljeni uzorak NIJE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrosnju (,Nar. nov.“ 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potro$nju te naginu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20)

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. za komunalne djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brac¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugovorom.

. Rezultati se odnose iskljuéivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnozavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Laboratorij se odri¢e svake odgovornasti za tvrdnje koje je zahtjevatelj naveo o uzorku.

. lzvje&taj je rezultat elektronicke obrade podataka te je punovazeéi bez peéata i potpisa.

. Mjerna nesigurnost (U) je izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost uz obuhvatni faktor k=2, §to predstavlja 95%-tnu razinu
pouzdanosti.

. MDK i mikrobiolo$ki kriteriji prema zakonskim propisima navedenima u |zjavi o sukladnosti.

. Ovaj izvjedtaj o ispitivanju odnosi se iskljugivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakenom odredenim nadleznim tijelima.

. lzjava o sukladnosti za NEAKREDITIRANE metode izvan je podrucja akreditacije.

BN =
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ZJZ Zadar Broj izvjestaja: 21/07263 16.8.2021
Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda
Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica MDK Rezultat
Standard Methods for
Examination of Water and
Lempeinng ;Jzorrl:ua ) Wastewater,21st Edition "G 0-25 20,8
IZmjereno na tere (2005) p2—61 Method
2550*
Slok_aodnl rezidualni klor - HRN EN ISO*7393- mg/L Clz 0-05 0,20
izmjeren na terenu 2:2018
Miris HRN EN 1622:2002 - bez
; HRN EN ISC 7027- o
Mutnoca 1:2016* NTU jedinica 0-4 0,5
: Vlastita metoda PO-7.2/76
Boja lzdanje 01/1 2019-06.20* mg/L Pt/Co skale 0-20 1
.Koncentr-acula'vodlkowh HRN EN 1SO 10523:2012* pH jedinica pri 25 6.5-95 7.1
iona (pH jedinica) c
Temperatura mjerenja - °C 22,2
Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm™ pri 20°C 0 - 2500 1570
Kloridi HRN ISO 9297:1998* mg/L CI- 0-250 387,0

MDK - Maksimalno dopustena koncentracija

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povr§inskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica M'kiﬁ?;?ilj?sm Rezultat
Broj kolonija na 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Vlastita metoda PO-
7.2./33 Izdanje 03/0 2009-
Ukupni koliformi 09-09, madificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
Viastita metoda PO-
7.2./33 lzdanje 03/0 2009-
Escherichia coli 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
. HRN EN ISC 7899-
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa |HRN EN 1SO 16266;2008 cfu/100mL 0 0

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povriinskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. Nives ElerSek, dipl. ing.

Kraj izvjeStaja o ispitivanju

OB-7.8/0-0/1 Izdanje 3 212



ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
SLUZBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU | ZASTITU OKOLISA
Zadar, Ljudevita Posavskog 7a
tel/fax : 023/301-355
WwWw.zjz-zadar.hr

Akreditirane metode oznagene su zvjezdicom (*).
Metode u fleksibilnom podruéju akreditacije oznagene su: (F).

Sluzbeni laboratorij za obavijanje analiza vode za ljudsku pofrosnju prema rje$enju Ministarstva zdravstva KLASA: UP/|-541-02/14-
03/09; URBROJ: 534-07-2-1-2/3-17-16 od 13. listopada 2017.

Ovlasteni laboratorij za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanje voda (povrsinske, morska, podzemne, otpadne) i

sedimenta u povrSinskim vodama prema rje$enju Ministarstva gospodarstva i odrZivog razvoja KLASA: UP/I-325-07/20-02/11;
URBROJ: 517-07-1-2-1-20-4 od 2. oZujka 2021,

. Sluzbeni laboratorij za obavljanje analiza hrane i hrane za Zivotinje u svrhu sluzbene kontrole prema riesenju Ministarstva
poljoprivrede KLASA: UP/I-322-01/17-01/94; URBROJ: 525-10/0729-18-3 od 24. rujna 2018.

Zadar 16.8.2021.
IZVIESTAJ O ISPITIVANJU

Broj izvjestaja : 21/07262

Naziv uzorka: VODA ZA LJUDSKU POTROSNJU

Zahtjevatelj: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunalne djelatnosti
23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1

Ugovor: UG-03-1203/19-6

Lokacija: VODOSPREMA DINJISKA

Datum uzorkovanja: 12.8.2021.

Metoda uzorkovanja: HRN EN ISO 19458:2008* ; HRN ISO 5667-5:2011*
Poletak/kraj ispitivanja:  12.8.2021. / 16.8.2021.

Izjava o sukladnosti:

Prema rezultatima ispitanih pokazatelja dostavljeni uzorak NIJE SUKLADAN odredbama Zakona o vodi za
ljudsku potrodnju (,Nar. nov." 56/13, 64/15, 104/17, 115/18 i 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti,
metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrosnju te nacinu vodenja registra
pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (,Nar. nov." 125/17 i 39/20)

Zamjenik Voditelja Sluzbe za zdravstvenu ekologiju i zasti olisa

Dostaviti:
1. KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. za komunaine djelatnosti
Hrvatska, 23250 Pag, Ulica brac¢e Fabijani¢ 1

Napomena:

1. Zabranjuje se isticanje imena Zavoda u tekstu deklaracije proizvoda osim ako nije ugovoreno posebnim ugoverom.

. Rezultati se odnose isklju€ivo na ispitani uzorak i ne smiju se umnoZavati bez odobrenja izvrsitelja, niti koristiti u reklamne svrhe.

. Laboratorij se odrie svake adgovornosti za tvrdnje koje je zahtjevatelj naveo o uzorku.

. lzvjestaj je rezultat elektronitke obrade podataka te je punovaZzeéi bez pecata i potpisa.

. Mjerna nesigurnost (U) je izrazena kao proSirena mjerna nesigurnost uz obuhvatni faktor k=2, &to predstavlja 95%-tnu razinu
pouzdanosti.

. MDK i mikrabiolodki kriteriji prema zakonskim propisima navedenima u lzjavi o sukladnosti.

. Qvaj izvjestaj o ispitivanju odnosi se isklju¢ivo na ispitani uzorak, te se dostavlja zakonom odredenim nadieznim tijelima.

. lzjava o sukladnosti za NEAKREDITIRANE metode izvan je podrucja akreditacije.

(S0 - O I )
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ZJZ Zadar

Broj izvjestaja: 21/07262

16.8.2021 |

Laboratorij za kemiju pitkih, povrsinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja

Metoda

Mjerna jedinica MDK Rezultat U
Standard Methods for
Tomnaralursenias Examination of Water and
kil il Wastewater,21st Edition el 0-25 19,8
SRIERORAIEh (2005) p2-61 Method
2550*
_Slol_nodni rezidualni klor - HRN EN ISO*7393— mglL Clz 0-05 0.25
izmjeren na terenu 2:2018
Miris HRN EN 1622:2002 - bez
; HRN EN 1SO 7027- ey
Mutnoca 1:2016* NTU jedinica 0-4 0.5
; Vlastita metoda PO-7.2/76
Boja Izdanje 01/1 2019-06-20* mg/L Pt/Co skale 0-20 <1
Koncentracija vodikovih ; | pH jedinica pri 25° 3
iona (pH jedinica) HRN EN ISO 10523:2012 c 6,5-9,5 6,9
Temperatura mjerenja - *C 22,2
Elektri¢na vodljivost HRN EN 27888:2008* pScm™ pri 20°C 0-2500 1564
Kloridi HRN ISO 5297:1998* mg/L ClI- 0-250 3934

MDK - Maksimalno dopustena koncentracija

Voditeljica Laboratorija za kemiju pitkih, povrginskih, bazenskih i podzemnih voda

Sandra Fatovi¢, dipl. ing.

Laboratorij za mikrobiologiju pitkih, povréinskih, bazenskih i podzemnih voda

Naziv pokazatelja Metoda Mjerna jedinica Mlk]:ﬁ?;?ilj?sm Rezultat U
Broj kolonija na 22 °C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Broj kolonija na 36°C HRN EN ISO 6222/2000* cfu/mL 100 0
Vlastita metoda PO-
7.2./33 Izdanje 03/0 2009-
Ukupni koliformi 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN ISO 9308-
1:2014/A1:2017*
Vlastita metoda PO-
7.2./33 |zdanje 03/0 2009-
Escherichia colf 09-09, modificirana HRN cfu/100mL 0 0
EN [SO 9308-
1:2014/A1:2017*
: HRN EN ISO 7899-
Enterokoki 2/2000* cfu/100mL 0 0
Pseudomonas aeruginosa |HRN EN 1SO 16266:2008 cfu/100mL 0 0

OB-7.8/0-0/1 lzdanje 3

Kraj izvje

Staja o ispitivanju

Voditeljica Laboratorija za mikrobiologiju pitkih, povr&inskih, bazenskih i podzemnih voda

mr. Nives Elersek, dipl. ing.
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